
Aggiornamento in 
radioprotezione

Formazione del 03.10.2024

Sala Aragonite di Manno

Benvenuti!

Parte 3: 
Esempi pratici



AEC: Automatic Exposure Control
GLI ESPOSIMETRI AUTOMATICI UTILIZZATI IN RADIODIOLOGIA MISURANO E REGOLANO AUTOMATICAMENTE 

LA QUANTITÀ DI  RADIAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE IMMAGINI DI  QUALITÀ CLINICA, MINIMIZZANDO 

L'ESPOSIZIONE DEL PAZIENTE .

PRINCIPI

Selezione delle camere

Centrature

Diaframmatura

Dimensioni e composizione parte anatomica

Stabilità nel mantenere il posizionamento



Selezione AEC



Non utilizzo AEC 



Confronto tra
tecnica manuale
e utilizzo AEC



Selezione AEC



Selezione AEC



Selezione AEC



AEC: 
Diaframmatura



AEC: Diaframmatura e centratura

63 kV 5.7 mAs AEC centrale

63 kV 1.9 mAs AEC centrale 

centratura eccentrica verticale 



AEC: Diaframmatura e centratura



AEC: Diaframmatura e centratura



Dose report



Dose report



Dose report



Grazie per 
l’attenzione
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